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พ ิ ล ท ย อ Reference Uncertainty 


-15-1000 PSIG 0.025% 
1,000-10,000 PSIG 0.050% 













เค ร ื ่ อ ง ส อ บ เท ี ย บ ม า ต ร ฐา น เค ร ื ่ อ ง ม ื อ ว ั ต ค ่ า ท ั ่ ว ไป ท า ง ไฟ ฟ้า 
( High Performance Multi-Product Calibrator ) เ ป ็ น เค ร ื ่ อ ง ม ื อ 
ส อ บ เท ี ย บ ม า ต ร ฐา ห ท ี ่ ส ี ว ม ี วิ รี ถิ ส ิ อ ิ บ ิ โท ็ ย บิ ม า ต ร ฐา น 

เค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ่ า ง ๆ เช ่ น ม ั ล ต ิ ม ิ เต อ ร ์ ท ั ้ ง แบ บ ม ื อ ถื อ แล ะ แบ บ ต ั ้ ง โต ๊ ะ 
ว ั ด ค ่ า ท า ง ไฟ ฟ้า , ว ั ต ต ิ ์ ม ิ เต อ ร ์ เค ร ื ่ อ ง อ ่ า น อ ุ ณ ห ภู ม ิ ท ั ้ ง ชน ิ ด 
Thermocouple แ ล ะ RTD, เ ค ร ื ่ อ ง ว ั ด ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า แบ บ ค ล ้ อ ง 
(Clamp-on-Current Meter )j เ ต อ ร ์ แบ บ ส ว ิ ท ซ์ 


( Panel meters)ua ะ Oscilloscope ที่ ม ี Band Width 





ไม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า 1 6Hz, 


เค ร ื อ ง ม ื อ ส อ บ เท ี ย บ เค ร ื อ ง ท ด ส อ บ 


ท า ง ไฟ ฟ้า แบ บ ห ล า ย พ ั ง ก ์ ชั น 


เป ็ น เค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ส า ม า ร ถ ส อ บ เท ี ย บ 

เค ร ื ่ อ ง ท ด ส อ บ ท า ง ต ้ า น ไฟ ฟ้า เช ่ น 

Hipot Testers ( HV test ) 

-Insulation Resistance Testers. 
-Continuity and Earth Resistance Testers, 
-Loop and Line Impedance Testers. 

“ม อ ล แล ผู อ Current Testers. 

-RCD โอ ร 1! อ 5. 

-Voltmeters. 


-PATe 











เป ็ น ชุ ด ท ด ส อ บ ห ร ื อ ว ั ด ค ่ า เค ร ื ่ อ ง ม ื อ ส ร ้ า ง แร ง บ ิ ด 
เช ่ น ท อ ร ์ ค ( Torque Wrench ) 
เค ร ื ่ อ ง ว ั ด แร ง ด ึ ง / แ ร ง ก ด ได ้ ภา ย ใน ชุ ด เด ี ย ว ก ั น 
- ช ุ ด ท ด ส อ บ ส า ม า ร ถ ท ด ส อ บ แร ง บ ิ ด ได ้ ถึ ง 1,000 
Ib.ft. แ ล ะ ม ี Accuracy + 0.1 % of Reading 
- ม ื อ ุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ เส ร ิ ม ชุ ด ท ด ส อ บ ห ล ั ก ส ํ า ห ร ั บ 
ใช ้ ท ด ส อ บ เค ร ื ่ อ ง ว ั ต แร ง ต ึ ง , เค ร ื ่ อ ง ว ั ด แร ง (Force 
G ล uge) ไ ด ้ แล ะ ใช ้ ท ด ส อ บ ป ร ะ แจ ท อ ร ์ ค ขน า ด 

ย า ว 2 ฟุ ต ห ร ื อ ม า ก ก ว ่ า ได ้ 
- ม ี ต ั ว แป ล ง แบ บ ห ั ว ส ี ่ เห ล ี ่ ย ม ขน า ด ต ่ า ง ๆ 

(อ ย ่ า ง น ้ อ ย 4 ขน า ด ) จ ํ า น ว น 1 ชุ ด ส ํ า ห ร ั บ ท ด ส อ บ 


Torque Wrench แล ะ Torque Transducer. 
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CERAMIC GAUGE BLOCKS ( GRADE : 0) 
ไม ่ เป ล ี ่ ย น แป ล ง ขน า ด ต า ม อ ุ ณ ห ภู ม ิ 

:1.005 mm : 1 ชิ ้ น 

: 1.01-1.49 mm : 49 ชิ ้ น 


:0.50-24.50 mm : 49 ชิ ้ น RANGE -45 ถึ ง 278 อ ง ศา 


= 25.0-100 mm :4 ชิ ้ น 
STABILITY 0.005 อ ง ศา 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส อ บ เท ี ย บ 
! DIGITAL THERMOMETER 
เส ด 5. 


LIQUID IN GLASS THERMOMETER 








Fie THERMOCOUPLE TYPE B,S,R,N,K,E,T,J 
5 RTD( 4 WIRE,3WIRE) 
, TEMPERATURE INDICATOR 
DIGITRONIC HEIGHT GAUGES 0-600 MM 
TEMPERATURE CALIBRATOR 





DIGITAL CALIPER WITHIN 0-300 MM 

DIGITAL DEPTH GAUGE 0-300MM 

อ เธ เห WELDING GAUGE ( 60 ,70 ,80 ,90 ) 

DIGITRONICS SCALE UNIT ( HORIZONTAL TYPE)0-100 MM 
ELECTRONIC MICROMETER 75-100 MM 





ไป ก ร ุ ง เท พ ฯ 








ไป ป ั ก ธง ชั ย 
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